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Dosismonitoring

* Warum Dosismonitoring
— Qualitatssicherung
— Gerateoptimierung und -evaluierung
— Forschung
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Datenfluss
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Datenextraktion aus Dicomheader

Datenbank » Auswertung
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CT Dosis Info Problem

Hersteller 1

Study ID: 11196
Time: May 07, 2010,

0018,9302 >---: SPIRAL Total DLP: 400.2 mGy*cn
0020,0011 >Series Number: 6
0020,1041 >Slice Location: 611.799939  r.--

# Description Mode CTDI DLP

OOE1,0010 >---: ELSCINT1 " (mGy] [mGy*cm]

2 Surview Surview 0.0 0.00
00E111021 > L 3 full 120 715 Helical 115.7 390.40
()

full 120 15 Helical 2.9 9.80

DLP=9.8
Total DLP=400.2




MR oz
CT Dosis Info Problem

Hersteller 2

11196
May 07, 2010, 15:52:56
400.2 mGy*cm

Description Mode CTDI DLP

Keine Dosisinformationen -
im Dicomheader. 2 surview surview 0.0 0.00

3 full 120 715 Helical 115.7 390. 40
> full 120 15 Helical 2.9 9.80




Datenfluss
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»[ Datenbank » Auswertung
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u o o Recognition

»[ Datenbank » Auswertung
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OCR

Study ID: N Study ID: 11196
mGy*cm Time: May 07, 2010, 15:52:56
Total DLP:400.2 mGy * cm

Description Mode CTDI DLP D
[mGy] [mGy*cm] 0S€

Surview Surview 0.0 0.00 #D ot
) ription M TDI DLP
full 120 715 Helical 115. 390.40 Bl ptO Ode C

full 120 15 Helical 2.9 9.80

>

OCR konvertiert in einen textfile
Fehler ~2%
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Welche Daten ?

* PACS (Dicom Header und OCR):

— CR/DX: Study Description, mAs, kVp, Exposure, Area Dose
Product, Filter...

— MG: ..., Organdosis, Kompression, Objektdicke, ...
, CTDlvol, CTDI, DLP.

— Dokumentation nach RoV




Datenauswertung

Datenbank

Automatische
Dosisberechnung
mit XL-DOSE

UND STRAHLENSCHUTZ
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atenauswertung
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Klassifikation und Dosisberechnung

Klassifikation nach
Leistungstext aus dem RIS

» Auswertung mit QlikView [«
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Klassifikation und Dosisberechnung

Untersu Korperdosis
o |Organ L e
chung g [MSv] (MmSv]

Haut

Leber

Lunge

Magenwand
Mamma

Wiz

Muskeln
Nebennieren
LUNGE_PA |Nieren

-m Oberflache Eintntt
QOberflache Austntt
Oesophagus
Pankreas

Rotes Knoct
ochilddruse
Skelett

Thymus

Gesamt 00407
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Prozentuale Verteilung der am Korperstamm
durchgefuhrte CR-Untersuchungen

B Abdomen

# Becken
Schadel

® Thorax |

¥ Wirbelsdule
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Haufigkeitsverteilung der CR-Untersuchungen in
sechs Altersgruppen

¥ Wirbelsdule

® Thorax
Schadel

¥ Becken

® Abdomen

0-15 16 - 30 31-45 46 - 60

Altersgruppen (Jahre)
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Vergleich zwischen den Referenzwerten und der
berechneten effektiven Dosis per Korperteil

B Referenzdosiswerte

B Mittelwert
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Verteilung der durchgefiihrten CT-
Untersuchungen

® Abdomen
1%  m Pelvis
Skull
¥ Thorax
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Haufigkeitsverteilung der CT-Untersuchungen

B Thorax
Schadel

u Becken

= Abdome
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Vergleich zwischen den diagnostischen
Referenzwerten und aufgenommene Dosis-
Léngen-Produkt

M Disgnostischen Referenzwer
= Mittelwert

Abdomen
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Kollektive effektive Dosisverteilung der CT- und
CR-Untersuchungen
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Kollektive CT-Dosis aus RIS-Daten und
PACS-Daten

effektive Dosisverteilung CT

Allersgruppe
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Dosis verschiedener Gerate

Mittlere Dosis pro Gerat

Davice_Saral_Mumkbar
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Zusammenfassung

« Verfahren zur automatisierten Dosisauswertung
entwickelt

 Die kollektive effektive Dosis ist am hochsten in
der Altersgruppe 61 — 75 Jahre

ist moglich
« kann zum internen Qualitatsmanagement
eingesetzt werden




KVSF -
KompetenzVerbund StrahlenForschung

Innovative Verfahren der
biomedizinischen Bildgebung zur
Optimierung von

medizinischen Strahlenanwendungen

APT Tagung
Miinster, 18.06.2010




MR oeee 7Z1el & Verbundteilnehmer:

Link: www.helmholtz-muenchen.de/kvsf/

Ziele:

«Dosisreduktion in der CT-Diagnostik

«Entwicklung neuer Verfahren zur Evaluierung von CT — Geraten
«Optimierung der Aufnahmeparameter in der CT

«Optimierung der Strahlenwirkung unter Verwendung von

Substanzen, die Strahlung modifizieren

Eingebundene Einrichtungen: Helmholtz Zentrum Miinchen,
Uni-Klinik r. d. I. Miinchen, Uni-Klinik Heidelberg, Uni-Klinik
Mannheim, , Charité Berlin, Uni-Klinik Oldenburg, Bundesamt fiir
Strahlenschutz




m Klinikum rechts der Isar
Technische Universitat Minchen

il Vielen Dank fur lhre =

_«%..#Aufmerksamkelt

. LT
ad

——




